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SpineVision
INSTRUMENTAIS HEXANIUM ACIF
Instrugao de Uso

Indicagoes
Os instrumentos auxiliares do produto INSTRUMENTAIS HEXANIUM ACIF destinam-se a ser
utilizados durante a colocagao dos implantes Hexanium ACIF.

O sistema Hexanium ACIF (Anterior Cervical Interbody Fusion ou fusao intersomatica cervical
anterior) € um dispositivo de fusdo de corpos intervertebrais indicado para utilizacdo em pacientes
esqueleticamente maduros com Doenga Degenerativa do Disco (DDD) em um nivel de C3-C7 da
coluna cervical, e até 2 niveis consecutivos. Estes pacientes com DDD também poderao ter sintomas
de radiculopatia e/ou mielopatia, ou espondilose no(s) nivel(is) envolvido(s), e devem ser resistentes
a uma gestao conservadora. Este dispositivo € implantado através de uma abordagem anterior.

*Os implantes Hexanium ACIF ndo sdo comercializados juntamente com o produto objeto deste
processo de registro, sendo registrados e comercializados separadamente.

Modo de Uso

A utilizagdo do Hexanium ACIF deve ser feita através da utilizagdo de instrumentos especificos
adequados por um cirurgiao ortopédico treinado e familiarizado com estas recomendagdes, bem
como com as técnicas operatorias relacionadas com estes implantes.

* Ver detalhamento e imagens da Técnica Cirargica no documento anexo.

Contraindicagoes
Este instrumental para a coluna nao foi concebido, ndo se destina, nem foi vendido para outros usos
que nao os indicados neste documento.

Inspecao, limpeza e esterilizagao
Os implantes do Hexanium ACIF sao fornecidos estéreis por exposi¢cdo a uma dose minima de 25 kGy
de radiagdo gama. Estes nunca devem ser re-esterilizados.

Os implantes do Hexanium ACIF apenas devem ser utilizados com o instrumental auxiliar do Hexanium
ACIF. O instrumental auxiliar do Hexanium ACIF ndo é fornecido estéril, devendo por isso ser
esterilizado antes da sua utilizago.

Todos os materiais de embalagem e rotulagem devem ser removidos antes da esterilizagdo. A
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descontaminacdo e limpeza devem ser efetuadas antes da esterilizagdo. Nesse sentido, devera
descontaminar a superficie e limpar os instrumentos reutilizaveis antes da esterilizagao.

Informagdes adicionais sobre a limpeza e esterilizagcdo dos produtos da SpineVision disponiveis em
“Instrucdes de limpeza, esterilizagao, inspe¢ao e manutengao dos dispositivos da médicos SpineVision”
I-LGO9.

e Limpeza e descontaminagdo de instrumentos nao estéreis nas instalagées de cuidados de
saude:

Recomenda-se que utilize uma solugdo com agentes de limpeza com um pH neutro, enzimaticos e
alcalinos (pH <11) e agua desionizada ou destilada morna (temperatura ambiente) para imersao,
limpeza e lavagem.

Desmonte os instrumentos necessarios. Os instrumentos articulados devem ser abertos.

Inspecione cada dispositivo e repita a lavagem na presenga de quaisquer detritos residuais, prestando
particular atengdo a roscas, canulas, dobradigas ou zonas dificeis de aceder.

Nota: certas solugbes de limpeza, como as que contém lixivia ou formaldeido, podem danificar
determinados componentes e nao devem ser utilizadas.

* Esterilizacao

Antes da sua utilizag&o, os instrumentos do Hexanium ACIF devem ser esterilizados a vapor de acordo
com os seguintes parametros:

Método Ciclo Temperatura Tempo mipi[no de Tempo minimo de
exposicao secagem
Vapor Pré-vacuo 134°C (273°F) 3 minutos 30 minutos
Vapor Pré-vacuo 134°C (273°F) 18 minutos 30 minutos
Vapor Pré-vacuo 132°C (270°F) 4 minutos 30 minutos

O segundo ciclo (134°C durante 18 minutos) é o ciclo recomendado em diversos paises europeus.

As validagbes foram realizadas através de um processo de esterilizagdo a vapor com remogao dinamica
de ar.

* Verificagao

Os dispositivos devem ser sempre verificados antes de utilizar: quaisquer dispositivos que apresentem
sinais de danos ou riscos na superficie ndo devem ser utilizados. (Devolva ao fabricante ou distribuidor
qualquer implante que apresente deterioracéo).

Eliminagao

A eliminacdo de todos os residuos infeciosos (implantes) deve ser efetuada de acordo com os
regulamentos nacionais e locais aplicaveis e o protocolo de residuos médicos do centro médico, de
forma a ndo por em risco a seguranga e saude do paciente, usuario ou outra pessoa até a sua completa
eliminagao (incluindo limpeza, descontaminacéo e residuos).

Precaucées
- A utilizagdo do Hexanium ACIF deve ser feita através da utilizagdo de instrumentos especificos
adequados por um cirurgido ortopédico treinado e familiarizado com estas recomendacgdes, bem
como com as técnicas operatérias relacionadas com estes implantes.
- Os implantes do Hexanium ACIF foram concebidos para utilizagdo com este conjunto de
instrumentais. Nao utilize o Hexanium ACIF com quaisquer componentes ndo especificamente
recomendados, ou com componentes de outro fabricante.

Adverténcias
Reclamagdes relativas ao produto:

Qualquer profissional de saude (por exemplo, cliente ou usuario deste produto), que tenha alguma
reclamagdo ou que tenha sentido alguma insatisfagdo em termos de qualidade, identidade,
durabilidade, fiabilidade, seguranga, eficacia e/ou desempenho do produto deve notificar a
SpineVision® e o distribuidor autorizado.
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Condigoes de Armazenamento e Transporte
Armazenar e transportar em local seco e afastado da luz solar.

Lista de Model
AC2-A201 - Distrator / Compressor;
AC2-A206 - Pinos instrumentais para Distrator / Compressor;
AC2-A216 - Chave dos pinos instrumentais;
AC2-A210 - Trava dos Pinos instrumentais;
AC2-A010 - Instrumentos de Raspagem;
AC2-A011-S05C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Pequeno 05/06;
AC2-A011-S07C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Pequeno 07/08;
AC2-A011-S09C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti — Pequeno 09/10;
AC2-A011-M05C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Médio 05/06;
AC2-A011-M07C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Médio 07/08;
AC2-A011-M09C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Médio 09/10;
AC2-A023 - Martelo;
AC2-A002 - Componente Interno para Porta Cage Cervical de Ti;
AC2-A001 - Porta Cage Cervical de Ti;
AC2-A020 - Suporte de Preenchimento de Enxerto 6sseo do cage cervical de Ti;
AC2-A021 - Impactador ésseo esponjoso do cage cervical de Ti;
AC2-A022 - Reposicionador do cage cervical de Ti;
AC2-A214 - Ponta hexagonal para Distrator/ Compressor;
AC2-A001G-05 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 05 mm;
AC2-A001G-06 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 06 mm;
AC2-A001G-07 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 07 mm;
AC2-A001G-08 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 08 mm;
AC2-A001G-09 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 09 mm;
SD-ALSH26123PCAO - Cabo cilindrico tipo Snap-On;
AC2-A030 - Sovela 6ssea;
AC2-A031 - Sovela 6ssea angulada;
AC2-A032 - Broca reta;
AC2-A033 - Broca Cards;
AC2-A034 - Chave de fenda;
AC2-A035 - Chave de fenda card3;
AC2-A037 - Bastao chave-de-fenda
SD-LSH26123PCAQOTL13 - Cabo Cilindrico de Engate Rapido limitador de torque
AC2-TRAY111 - Bandeja cervical padréo Ti;
AC2-TRAY112 - Bandeja Cervical Ti SA;
AC2-ID - Placa de identificagdo Hexanium ACIF;
SD-LID11 - Tampa comum da Verséo Padrdo SV DIN 1/1;
SD-BASE11117 - Base Comum da Versdo Padrdo SV DIN 1/1;
AC2-A011-S11C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti — Pequeno 11/12;
AC2-A011-M11C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Médio 11/12;
AC2-A011-L05C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Grande 05/06;
AC2-A011-L07C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Grande 07/08;
AC2-A011-L09C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Grande 09/10;
AC2-A011-L11C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti - Grande 11/12;
AC2-A011-S05L - Cage Teste Cervical Lorddtico em Ti — Pequeno 05/06;
AC2-A011-S07L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Pequeno 07/08;
AC2-A011-S09L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Pequeno 09/10;
AC2-A011-S11L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Pequeno 11/12;
AC2-A011-MO5L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Médio 05/06;
AC2-A011-MO7L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Médio 07/08;
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AC2-A011-MO9L - Cage Teste Cervical Lordotico em Ti — Médio 09/10;

AC2-A011-M11L - Cage Teste Cervical Lordotico em Ti — Médio 11/12;

AC2-A011-LO5L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Grande 05/06;

AC2-A011-LO7L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Grande 07/08;

AC2-A011-LO9L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Grande 09/10;

AC2-A011-L11L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti — Grande 11/12;

AC2-A001G-10 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 10 mm;

AC2-A001G-11 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 11 mm;

AC2-A001G-12 - Porta Cage Cervical Ti SA com Guia - Altura 12 mm;

AC2-A003 - Porta Cage Cervical de Ti sem parada;

AC2-A012-S05C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Pequeno 05/06;

AC2-A012-S07C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Pequeno 07/08;

AC2-A012-S09C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Pequeno 09/10;

AC2-A012-S11C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Pequeno 11/12;

AC2-A012-M05C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Médio 05/06;

AC2-A012-M07C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Médio 07/08;

AC2-A012-M09C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Médio 09/10;

AC2-A012-M11C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Médio 11/12;

AC2-A012-L05C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Grande 05/06;

AC2-A012-L07C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Grande 07/08;

AC2-A012-L09C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Grande 09/10;

AC2-A012-L11C - Cage Teste Cervical Convexo em Ti sem parada — Grande 11/12;

AC2-A012-S05L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Pequeno 05/06;

AC2-A012-S07L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Pequeno 07/08;

AC2-A012-S09L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Pequeno 09/10;

AC2-A012-S11L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Pequeno 11/12;

AC2-A012-MO5L - Cage Teste Cervical Lordotico em Ti sem parada — Médio 05/06;

AC2-A012-MO7L - Cage Teste Cervical Lordotico em Ti sem parada — Médio 07/08;

AC2-A012-M0O9L - Cage Teste Cervical Lorddtico em Ti sem parada — Médio 09/10;

AC2-A012-M11L - Cage Teste Cervical Lorddtico em Ti sem parada — Médio 11/12;

AC2-A012-LO5L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Grande 05/06;

AC2-A012-LO7L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Grande 07/08;

AC2-A012-L0O9L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Grande 09/10;

AC2-A012-L11L - Cage Teste Cervical Lordético em Ti sem parada — Grande 11/12;

AC2-A036 - Manga para card$;

AC2-A038 - Sovela 6ssea angulada curta;

AC2-A039 - Broca Carda curta;

AC2-A040 - Chave de fenda carda curta;

AC2-A041 - Manga para cardé curta;
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